医护对讲系统调试若干注意事项
医护对讲系统调试人员，一定要认真阅读本文档，需要注意以下几个方面：
1. 设置静态IP
所有医护对讲相关设备，一律必须使用静态IP。另外，IP设置是否重复、软件升级情况等，可查询《终端相关排查.docx》这个文档。
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2. 录音录像功能
是否开启录音录像功能，一律按照具体项目的实际需求配置。另外，关于如何删除过期的录音录像数据及呼叫记录等，可查询《医护对讲录音录像数据过期删除使用说明.docx》这个文档。
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3. 卫生间按钮
[bookmark: _GoBack]配置完系统后，每个房间的卫生间按钮都要进行实际呼叫测试。
4. 数控库备份
由于医护对讲系统是医院不可或缺的一个系统。数据库中维护着全院所有设备的绑定信息和其他数据，不可以丢失。所以，医护对讲系统实施完后，一定要配置Mysql备份。具体配置方法参考《mysql数据库备份.zip》
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5. 终端设置密码
床头机调试完正式上线使用后，建议设置密码，防止软件被人为退出，影响使用。密码设置方式如下：
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6. 出院病人数据
出院病人，建议不要长时间留在库表wm_inpatient里面，不然数据库日积月累，数据库会被撑爆的。所以建议出院后(或者过一段时间)进行清除。清除方式，可以用msyql的定时任务实现，或者在对接接口的时候实现。
住院病人表wm_inpatient的表结构如下，是否出院具体看字段state。
[image: ]
出院病人数据的清理，可以仿照《医护对讲录音录像数据过期删除使用说明.docx》中的删除过期呼叫记录部分。记得一定要谨慎，不要写错！！！

image1.png
< C A F=# | 192.168.0.15:9091/F¢6l/Rearis/
B % EEEE O EPMMEG & 168 & hupy/10216804.. § System Dashboar.. ([ Office Anywhere.. @ ERET

192.168.0.15 - /E$0U/$A I/

To Parent Directoryl

20218A11H  10:19 <dir> adbTE
W21FRANE 1000 1302781 ISt B20211230. docx
202112318 <dir> LEDE B LA

mlE AN TTT2601 nysqlSUEE § (120211231 21p

0211231, doex

Seaa oA 22623 Ui HE 20211231, doox





image2.png
< C A F=# | 1921680159091/l ARy
B % EEEE O EPMMEG & 168 & hipy/10216804.. § System Dashboar.. (fJ Office Anywhere...

192.168.0.15 - /E$0U/$A I/

To Parent Directoryl

20218A11H  10:19 <dir> adbTE
2021128318 10:01 1302781 TSHI T #BA20211230. docx
2021128318 9:51 <dir> LEDE B LA
& & yoq 2in
2021128318 10:33 131846 i o #BA20211231. docx.
& & st doe:





image3.png
<« C A F=g | 192.168.0.159091 /B RATT

B % EEEE O EPMMEG & 168 & hupy/10216804.. § System Dashboar..

192.168.0.15 - /Ef8I/ AR HE/

To Parent Directoryl

Office Anpwhere... @ Bt

20218A11H  10:19 <dir> adbTE
2021128318 10:01 1302781 ISt B20211230. docx
202112318 :51 <dir> LEDiEﬁEIEBE

I TZ AT
20211231, doex

MNELAE 1008




image4.png
R
H & © %

SRER
AR
B
RETEREAT
SHRIIP:
ST,
2B
B

AEMEE

RS 192.168.0.40
R 0

EMacti
i

T
TR

viPL RES:
Ero T

10244600 =S
2021-12.27 10:08:03 mac:
113.111.34.239 SOEAIL
A ERIEST

FARETE 2021-1222 11:30:28

88003327595700000000 i
TS FéRbi
Player-V6.0.5.19-20210930.14 recsiver}fiz:
BCF3:11:08:80:72 PRI
216:52:45 R
192.168.1.1 R

¥902 4.4.2 KyT4SL 20150708 test-keys(201599 0799 1999 €9VVV9 17:51:48 (5T)

<

SRR

EEERE: o0

oo v - 2359 v

) TR ]

B

FARES
AR_drk_Receiver_4.2.4.19-2
192.168.0.171

sthemet

6100

R 6100 - W R ®

THREER: 123456




image5.png
w& |77 @queuedb_hwg (192... | wm_inpatient @queuedb_h... | wm_inpatient

B oBNITR oW oMeEm PIN M iB VR
F& (28 (s [mes(wn [wm [soums|

= £~ KE M R s
bed varchar 30 o o o
diagnosis varchar 55 0 5] ] il
in_hospital time datetime 0 0 =] =] NiZEE
ot hospital time datetime 0 0 =] =] THIREN
operation time datetime 0 0 =] =] mEAA
in_hospital ward_time datetime 0 0 =] =] NERRE
ot hospital ward fime datetime 0 0 =] =] AR
nurse_level_id varchar s o o o PTBREI : REHORR
nurse_level name varchar 20 0 =] 8] PIRE) : 1GETE, IATE. I
charge type varchar 60 0 8] o WA : O ERS
drug feedback varchar 00 o =] =] s
diet varchar 100 o o o e
safety item varchar 00 o =] =] ST : Db, e
illness_status varchar 50 0 o o &
isolation type varchar 50 0 =] =] e
doctor.id varchar 20 o o o EAEEd
doctor_name varchar 50 0 =] =] HAEE
nurse_id varchar 20 o o o EfEtid
nurse name varchar 50 0 =] =] BEAL
bak varchar 200 0 =] =] L3
Mstate Smalin T T o ] RO L aE |
create id varchar 30 o =) o R
create time datetime 0 0 =] RE, AT AR | MR
modify.id varchar 30 0 =] =] RN
modify time datetime 0 0 =] RIS, S SN | SEEE




